Q%Qg
5 /—\ Podmiot leczniczy

MED [, JHoldingS.A. MED HOLDING SPOLKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ¢ 40-073 Katowice

NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michatowskiego tel.: 32 602 70 00
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna tel.: 32 205 08 98
Centrala: tel. 32 602 70 00 Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03 Ksiegowosé: tel. 32 602 70 05

Sekretariat: tel. 32 602 71 01 Kadry i Place: tel. 32 602 70 04 Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26
L.dz. 1139/09/2022 Katowice, dnia 09.09.2022 r.

Uczestnicy postepowania

Dotyezy: Dostawa i montaz urzadzen do Centralnej Sterylizatorni
w ramach projektu nr WND-RPSL.10.01.00-24-0166/21 pn. ,Kompleksowa
modernizacja i rozbudowa wraz z wymiang urzadzeii Centralnej Sterylizacji Szpitala
Specjalistycznego im. Prof. E. Michalowskiego w Katowicach” wspolfinansowanego
ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-2020, o$ priorytetowa X
Rewitalizacja oraz infrastruktura spoleczna i zdrowotna, Dzialanie 10.1, Infrastruktura
ochrony zdrowia, typ projektu: Wsparcie zakupu niezbednego sprzetu i wyposazenia
oraz adaptacji pomieszczen, w tym budowa obiektow kubaturowych w zwigzku
Z pojawieniem si¢ koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie wojewodztwa Slaskiego.

Nr sprawy: ZP/UE-CS/2/2022

WYJASNIENIA I ZMIANA TRESCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ORAZ ZMIANA TEMINU SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytania, ktére wplynety od Wykonawcow:

Pytanie nr 1:

(dot. Zalgcznik nr 3.1 Wymagane parametry przedmiotu zaméwienia, pakiet nr I, pkt. 1¢)

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie urzadzenia o wymiarach zewnetrznych 650 x 710
X 1840 mm (SxGxW)? Proponowane wymiary tylko nieznacznie odbiegaja od zaproponowanych przez
Zamawiajacego (2 cm na gleboko$é i 9 ¢m mniejsza wysokosé).

Odpowiedz nr 1:

Zamawiajacy wyraza zgode, przy zachowaniu pozostalych parametrow.

Pytanie nr 2:
(dot. Zalgcznik nr 3.1 Wymagane parametry przedmiotu zamoéwienia, pakiet nr I, pkt. 1e)
Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zaoferowanie myjni z ergonomiczng wysokoscia za/roztadunku

komory 850 mm?

Odpowiedz nr 2:

Zamawiajacy dopuszcza.
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Pvtanie nr 3:
(dot. Zalacznik nr 3.1 Wymagane parametry przedmiotu zaméwienia, pakiet nr I, pkt. 1g)

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie urzadzenia ze sterownikiem wyposazonym w kolorowy
ekran z panelem dotykowym do sterowania praca myjni?

Proponowane rozwigzanie jest znacznie nowoczesniejsze, pozwala na graficzna i czytelng prezentacj¢
parametrow pracy i wybor odpowiednich funkcjonalnosci.

Odpowiedz nr 3:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 4:
(dot. Zalgcznik nr 3.1 Wymagane parametry przedmiotu zaméwienia, pakiet nr I, pkt. 1h)

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie myjni bez diod sygnalizujacych stan urzadzenia?
Proponowane przez naszg firme rozwiazanie w postaci kolorowego ekranu sterowania posiada mozliwosé
wyswietlania komunikatow tekstowych wraz z odpowiednim tlem dostosowanym do ich rodzaju (tzn.
informacja — zielony, ostrzezenie — z6ty, alarm — czerwony). Taka forma prezentacji jest jeszcze bardziej
czytelna dla uzytkownika i widoczna ze znacznej odlegtosci.

Odpowiedz nr 4:

Zamawiajacy dopuszeza prezentowanie stanu urzadzenia na wy$wietlaczu przy zachowaniu oznaczen

wymaganych w zapytaniu ofertowym.

Pytanie nr 5:

(dot. Zalgcznik nr 3.1 Wymagane parametry przedmiotu zaméwienia, pakiet nr I, pkt. 1m)

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania urzadzenie posiadajgce cztery pompy z przeptywomierzami
z nastawy ilosci dozowanego $rodka wyrazonej w promilach (ml/l = %o), bezposrednio z panelu
sterujacego dla kazdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie?

Proponowane rozwigzanie dawkowania Jest catkowicie rownowazne, jednostki przeliczane s w stosunku
11l

Odpowiedz nr 5;

Zamawiajacy dopuszcza.
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Pytanie nr 6:
(dot. Zalgcznik nr 3.1 Wymagane parametry przedmiotu zaméwienia, pakiet nr I, pkt. 1n)

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania urzadzenie posiadajace szuflade na detergenty wewnatrz
urzgdzenia mieszczaca 3 pojemniki po 5 | kazdy?

Proponowane rozwigzanie w postaci szuflady jest praktyczniejsze przy wymianie zuzytych kanistrow
na nowe.

Odpowiedz nr 6:

Zamawiajacy podirzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pytanie nr 7:
(dot. Zalacznik nr 3.1 Wymagane parametry przedmiotu zaméwienia, pakiet nr I, pkt. 1p)

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie urzadzenia posiadajace suszarke wyposazong
w dwustopniowy system filtréw powietrza uzywanego do suszenia, w tym drugi stopien filtr HEPA H14
Proponowane rozwiazanie zapewnia wigkszg skuteczno$é filtracji. Wg PN-EN 1822-1 filtr HEPA H14
zapewnia skutecznos¢ filtracji na poziomie 99.995% podczas gdy filtr HEPA H13 zapewnia skutecznosé
filtracji na poziomie 99.95%

Odpowiedz nr 7:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr §8:
(dot. Zalgcznik nr 3.1 Wymagane parametry przedmiotu zaméwienia, pakiet nr I, pkt. 1s)

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie posiadajace kondensator oparéw bez odzysku ciepta z usuwanego
powietrza?

System odzysku ciepta na zasadzie powietrze-powietrze jest najmnie; efektywnym sposobem wymiany.
W przypadku myjni 10 - tacowych nie ma on ekonomicznego sensu ze wzgledu na mate mozliwosci
odzysku ciepta.

Odpowiedz nr 8:

Zamawiajacy podirzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pytanie nr 9:
(dot. Zalacznik nr 3.1 Wymagane parametry przedmiotu zaméwienia, pakiet nr I, pkt. 1w)
Czy Zamawiajacy dopusci myjnie zasilana elektrycznie 400V/50Hz o mocy 8,25 kW?

Proponowane przez Nasza firme rozwigzanie jest bardziej energooszczedne od wymaganego.
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Odpowiedz nr 9:

Zamawiajacy podirzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pytanie nr 10:

(dot. Zalacznik nr 3.1 Wymagane parametry przedmiotu zamowienia, pakiet nr I, wyposazenie,
pkt. 3)

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wkiad MIS przeznaczony do montazu w wozku opisanym
w pkt. 2 do mycia i dezynfekcji narzedzi laparoskopowych z 16 przylaczami?

Odpowiedz nr 10:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pytanie nr 11:

(dot. Zalgcznik nr 3.1 Wymagane parametry przedmiotu zamowienia, pakiet nr I, wyposazenie,
pkt. 4)

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wozek wsadowy do mycia 4 pojemnikéw sterylizacyjnych o
wymiarach 600x300x120 mm wraz z pokrywkami?

Odpowiedz nr 11:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pytanie nr 12;

(dot. Zaljcznik nr 3.1 Wymagane parametry przedmiotu zaméwienia, pakiet nr I, wyposazenie,
pkt. 4)

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wozek wsadowy do mycia osprzgtu anestezjologicznego,
spiralny o pojemnosci 6 rur AN, wyposazony w stelaz na 7 masek AN?

Odpowiedz nr 12:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pytanie nr 13:
Pytanie nr 13 (dot. Zalacznik nr 3.2 Wymagane parametry przedmiotu zaméwienia, pakiet nr II,
pkt. 1a)

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania myjnie wyposazong w pokrywe ze stali nierdzewne;j

otwierang z pomocg amortyzatora gazowego, pokrywa wyposazona w izolacje akustyczna?
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Proponowane przez Nasza firmg rozwigzanie jest lepsze jakosciowo niz wymagana pokrywa z tworzywa
sztucznego.

Odpowiedz nr 13:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 14:

(dot. Zalgcznik nr 3.2 Wymagane parametry przedmiotu zaméwienia, pakiet nr I, pkt. 1¢)
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania urzadzenie jednofazowe, zasilane elektrycznie o mocy
maksymalnej 2,8 kW?

Odpowiedz nr 14:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 15:
(dot. Zalgcznik nr 3.2 Wymagane parametry przedmiotu zaméwienia, pakiet nr I1, pkt. 1i)

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania myjni¢ z czasem trwania procesu kontrolowanym
elektronicznie, nastawianym w zakresie 1 — 99 min?

Myjnia ultradzwickowa stuzy tylko do wstepnego mycia narzedzi. Proponowany przez Zamawiajacego
zakres do az 360 min (6 godzin) praktycznie nie Jjest wykorzystywany.

Odpowiedz nr 15:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 16:
(dot. Zalacznik nr 3.3 Wymagane parametry przedmiotu zaméwienia, pakiet nr III, pkt. 1c)

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania sterylizator przelotowy/dwudrzwiowy, wyposazony w ekran
dotykowy oraz drukarke zlokalizowana po stronie zatadowczej?

Odpowiedz nr 16:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pytanie nr 17:

(dot. Zalgcznik nr 3.3 Wymagane parametry przedmiotu zaméwienia, pakiet nr IT1, pkt. 1n)

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania pojemnik z nadtlenkiem wodoru aplikowanym automatycznie
z zabezpieczeniem uniemozliwiajacym wydobywanie si¢ srodka sterylizujacego z pojemnika (pojemni

nie wymagajacy specjalnego przechowywania — lodéwki)?
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Poziom zabezpieczenia pojemnika ze skoncentrowanym H202 jest na tyle wysoki, ze nie ma potrzeby
stosowania dodatkowych testow chemicznych, ktore tylko powoduja zwigkszenie ceny takiego naboju.

Odpowiedz nr 17:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pytanie nr 18:
(dot. Zalacznik nr 3.3 Wymagane parametry przedmiotu zaméwienia, pakiet nr III, pkt. 1n)

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania urzgdzenie wykorzystujace system podawania czynnika
sterylizujgcego poprzez nabdj zawierajacy odpowiednia dawke czynnika przeznaczong na 1 cykl
sterylizacyjny (1 nabgj na 1 cykl)?

Jest to rozwigzanie wygodniejsze dla uzytkownika, poniewaz w proponowanym przez Zamawiajgcego
rozwigzaniu (1 zasobnik na 10 cykli standardowych lub 20 szybkich) w przypadku wprowadzenia
1 otwarcia naboi do sterylizatora i nie wykorzystania ich w okre$lonym czasie (przewaznie ok. 14 dni)
czynnik sterylizujacy nie nadaje si¢ do uzytku i musi zosta¢ zutylizowany. W przypadku naboi
Jednorazowych ich okres przydatnosci wynosi rok od daty produke;ji.

Odpowiedz nr 18:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pytanie nr 19:
(dot. Zalgeznik nr 3.3 Wymagane parametry przedmiotu zaméwienia, pakiet nr ITI, pkt. 1p)

Czy Zamawiajacy dopusei do zaoferowania sterylizator wyposazony w kolorowy. czytelny, dotykowy
ekran LCD o przekatnej 10 cali umieszczony zarGwno po stronie zatadowczej jak i roztadowczej
sterylizatora?

Proponowana przez Naszg firme wielkosé ekranu Jest wystarczajaca. Czytelna i przejrzysta prezentacja
parametrow urzadzenia pozwala na bezproblemows i intuicyjng obstuge.

Odpowiedz nr 19:

Zamawiajacy dopuszcza, przy zachowaniu pozostatych parametrow.

Pytanie nr 20:
(dot. Zalacznik nr 3.3 Wymagane parametry przedmiotu zamoéwienia, pakiet nr III, pkt. 1q)
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania urzadzenie moggce sterylizowaé narzedzia i sprzet medyczny

dla narzedzi ze stali i tworzywa sztucznego z iloscia do 4 kanalow réznych producentéw? Dodatkowo
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prosimy o odstapienie od wymagania posiadania strony internetowej przez producenta, na ktorej
uzytkownik moze sprawdzié dopuszczenie do sterylizacji narzedzi.

Odpowiedz nr 20:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pvytanie nr 21:
(dot. Zalacznik nr 3.3 Wymagane parametry przedmiotu zaméwienia, pakiet nr III, pkt. 1w)

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania sterylizator z cyklem sterylizacyjnym sktadajacym sie
z co najmniej dwoch powtarzanych po sobie faz generowania plazmy?
llos¢ faz generowania plazmy jest zalezna od wybranego cyklu (szybki, intensywny, itd.).

Odpowiedz nr 21:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 22:

(dot. Zalgcznik nr 3.3 Wymagane parametry przedmiotu zaméwienia, pakiet nr ITI, pkt. 1x)

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania pojemnik z nadtlenkiem wodoru bez wskaznika chemicznego
obrazujacym ewentualny wyciek oraz z systemem RFID identyfikacji pojemnika przez sterylizator?
Poziom zabezpieczenia pojemnika ze skoncentrowanym H202 jest na tyle wysoki, ze nie ma potrzeby
stosowania dodatkowych testow chemicznych, ktore tylko powoduja zwigkszenie ceny takiego naboju.
Odpowiedz nr 22:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pytanie nr 23:

(dot. Zalycznik nr 3.3 Wymagane parametry przedmiotu zamoéwienia, pakiet nr IIL, pkt. 1y)

Czy Zamawiajaey dopusei do zaoferowania sterylizator wyposazony we wbudowana drukarke termiczng
na panelu gléwnym po stronie zatadowczej?

Odpowiedz nr 23:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pytanie nr 24:

(dot. Zalacznik nr 3.3 Wymagane parametry przedmiotu zamoéwienia, pakiet nr 11, wyposazenie)
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania inkubator testow biologicznych z szybkim odczytem

(30 min) wyposazony w ekran oraz drukarke?
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Odpowiedz nr 24:

Zamawiajacy podirzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pytanie nr 25:
(Zapytanie ofertowe, SWZ, III Termin realizacji umowy)

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu zaméwienia do 150 dni
od dnia podpisania umowy, ale 21 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego, przy czym wezwanie
Zamawiajacego nie moze nastapié¢ wezesniej niz 120 dni od dnia podpisania umowy?

W zwigzku z pandemia Covid-19 trwajaca od roku 2020 oraz wojng na Ukrainie czas oczekiwania na
podzespoty m. in. polprzewodniki, stal nierdzewng, pompy itp., potrzebne do produkeji urzadzei, jakimi
s sterylizatory plazmowe znaczaco sie wydluzyl, w zwigzku z powyzszym sama produkcja urzadzen
trwa znacznie dluzej.

Odpowiedz nr 25;

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Ponadto Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci Zapytania ofertowego w taki sposob, ze:
1) w rozdziale IV WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY ICH SPELNIENIA | PODSTAWY WYKLUCZENIA dodaje punkt 3

i nadaje mu brzmienie:

3. O udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegodlnych rozwiazaniach w zakresie
przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego
(Dz.U. z 2022 r., poz. 835) oraz art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczacego Srodkéw ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje
na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 (Dz. Urz. UE nr L 111
z 8.42022, str. 1).

W celu wykazania niezachodzenia ww. przestanek wykluczenia po stronie Wykonawcy, Wykonawea
przedstawi O$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wedtug wzoru stanowigcego Zalgeznik nr 4a
do niniejszego Zapytania.”

2) wrozdziale VIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT punkt 1d otrzymuje brzmienije:

~d. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
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NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michatowskiego tel.: 32 602 70 00
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna tel.: 32 205 0898
Centrala: tel. 32602 70 00 Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03 Ksiegowosé: tel. 32 602 70 05

Sekretariat: tel. 32 602 71 01 Kadry i Ptace: tel. 32 602 70 04 Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

- O$wiadczenie o braku powiazan osobowych i kapitalowych z Zamawiajacym (sporzadzone z
wykorzystaniem wzoru stanowiacego zalacznik nr 4 do Zapytania);
- Osdwiadczenie Wykonawcey o niepodleganiu wykluczeniu (sporzadzone z wykorzystaniem wzoru
stanowigcego zatgeznik nr 4a do Zapytania);”

3) wrozdziale XIII Pozostate informacje punkt 5 dodaje ppkt 6 i nadaje mu brzmienie:

»0. Zatacznik nr 4a — Oswiadczenie Wykonawcy.”

Zamawiajacy w zalaczeniu do niniejszego pisma przedklada Zalacznik nr 4a Oswiadezenie

Wykonawey.

Majac na uwadze udzielone wyjasnienia i dokonane zmiany, o ktorych mowa powyzej Zamawiajacy

informuje, iz zmienia okre$lony w _ Zapvtaniu ofertowym oraz Ogloszeniu o zamdéwieniu

pn. Dostawa i montaz urzadzen do Centralnej Sterylizatorni w ramach projektu nr WND-RPSL.10.01.00-
24-0166/21 pn. .Kompleksowa modernizacja i rozbudowa wraz z wymiang urzadzen Centralnej
Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego im. Prof. E. Michatowskiego w Katowicach” wspotfinansowanego
ze srodkéw  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego  Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-2020, oS priorytetowa X Rewitalizacja
oraz infrastruktura spofeczna i zdrowotna, Dziatanie 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektu:
Wsparcie zakupu niezbednego sprzgtu i wyposazenia oraz adaptacji pomieszczen, w tym budowa
obiektéw kubaturowych w zwiazku z pojawieniem si¢ koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie
wojewodztwa $laskiego — Baza konkurencyjnosci — Ogloszenie nr Ogloszenie nr 2022-10592-121523
termin sktadania i termin otwarcia ofert w niniejszym postepowaniu zgodnie z ponizszym:

Termin skladania ofert — 23.09.2022 r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert — 23.09.2022 r. godz. 12:15
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