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L.dz. 313/11/2023

Katowice, dnia 07.11.2023 r.
Uczestnicy postepowania

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawe wyposazenia medycznego dla PW JUMO Sp. z 0.0. w ramach
projektu nr  WNDRPSL.08.03.02-24-00B6/23 pn. .Na zdrowie Urologia!” wspoifinansowanego
ze srodkéw Europejskiego Funduszu Spofecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Slaskiego 2014-2020, o$ priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej
na wiedzy, Dziatanie 8.3. Poprawa dostgpu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej
ufatwiajacej pozostanie w zatrudnieniu i powrot do pracy dla poddziatania: 8.3.2. Realizowanie
aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie wlasciwej opieki zdrowotnej — konkurs

Nr. sprawy: ZP/UE-B/1/2023

WYJASNIENIA TRESCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ ZMIANA TERMINU
SKEADANIA I OTWARCIA OFERT
Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytania, ktore wptynety od Wykonawcow:
Dotyczy: pakiet nr 1: Lozko elektryczne 27 szt.

Pytanie nr 1:

Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, czy wymagane jest dotaczenie materacy do 16zek? W OPZ
nie widnieje opis minimalnych wymagan parametrow materaca, natomiast w pkt. 4 tabeli Zamawiajacy

pisze: .,..Powierzchnia materaca wykonana z modutéw tworzywowych mieszanka PPC z wioknem

szkla...”

Odpowiedz nr 1:

Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga.
Pytanie nr 2:

Prosimy Zamawiajacego o informacje, czy w pkt. 4 tabeli zaszla omytka pisarska. W punkcie tym
Zamawiajacy pisze o parametrach leza fozka, jednoczesnie zamieszczajac opis: .,..Powierzchnia
materaca wykonana z modulow tworzywowych mieszanka PPC z wiéknem szkfa...”.
Jezeli Wykonawca ma zaoferowaé rowniez materace- bardzo prosimy o podanie przez Zamawiajacego

minimalnych wymagan jakie maja spetniac.
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Odpowiedz nr 2:

Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga materaca.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiajacy dopusci sterowanie tozka wylacznie z pilota przewodowego ? Funkcje tozka
regulowane elektrycznie za pomoca sitownikow elektrycznych sterowanych pilotem recznym

przewodowym:

e regulacja wysokosci

e regulacja segmentu oparcia plecow

e regulacja segmentu uda

e funkcja autokontur, jednoczesna regulacja segmentow oparcia plecow i ud uzyskiwana przy
pomocy jednego przycisku na sterowniku rgcznym

e regulacja przechytow wzdluznych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga

e ustawienie tozka w pozycji krzesta kardiologicznego

e ustawienie t6zka w pozycji Fowlera (poprzez kombinacje¢ kilku ruchow).
Odpowiedz nr 3:

Zamawiajacy dopuszcza sterowanie tozka wylacznie z pilota przewodowego przy zachowaniu

pozostatych parametrow.
Pytanie nr 4:

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania tdzko posiadajace jedynie mechaniczny CPR?
W oferowanym 16zku dofaczony do sterowania pilot nie posiada tej funkcji. Rezygnacja z panelu
sterowania obnizy koszt calosciowy fo6zka a mechaniczny CPR spetnia swoja funkcje w réwnym

stopniu.

Odpowiedz nr 4:

Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania 16zko posiadajace jedynie mechaniczne CPR.
Pytanie nr 5:

Czy zamawiajgcy dopusci do zaoferowania t6zko z wysokoscia minimalng leza mierzong od podloza

do gornej plaszczyzny segmentow leza bez materaca maks. 360 mm, wysoko$¢ maksymalna leza
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mierzona od podtoza do gornej ptaszczyzny segmentdw leza bez materaca min. 800 mm? Proponowane

rozwigzanie jest korzystniejsze tzn. dolny parametr znacznie obniza ryzyko powstania urazu wskutek

upadku, natomiast gorny parametr gwarantuje wygodna prace personelu przy wyprostowanej sylwetce.
Odpowiedz nr 5:

Zamawiajacy dopuszcza - proponowane parametry mieszcza si¢ w warunkach wymaganych przez

Zamawiajacego.
Pytanie nr 6:

Czy Zamawiajacy dopusci regulacje elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga
w zakresie  14° obustronnie? Proponowane rozwiagzanie rownie skutecznie spetnia swoja role

terapeutyczng.

Odpowiedz nr 6:

Zamawiajacy dopuszcza wskazane rozwigzanie.

Pytanie nr 7:

Czy zamawiajacy dopusci t0zko o powierzchni dla materaca gladkiej jednolitej fatwo zmywalne;j?
OdpowiedZ nr 7:

Zamawiajacy dopuszcza wskazane rozwiazanie.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko bez barierek bocznych?
Odpowiedz nr 8:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wymaganych parametréw przedmiotu zamowienia.

Dotyczy: pakiet nr 2: Woézek do przewozenia chorych 3 szt.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiajagcy dopusci konstrukcje wozka ze stali weglowej lakierowanej proszkowo?
Proponowane rozwigzanie rownie skutecznie zabezpiecza produkt przed rozwojem infekcji wewnatrz
szpitalnych dzigki gfadkim powierzchniom ktore mozna skutecznie dezynfekowac.0

Odpowiedz nr 9:

Fundusze z & 3 4
o Rzeczpospolita Unia Europejska
H Eg;:nes‘e':i‘:r::ny — Polska /j SlaSkle' Europejski Fundusz Spoteczny

<



tel. 32 602 70 00

T \ l info.katowice

SL,
S/
U

]9‘ GRUPA
MAZOVIA

Zamawiajacy dopuszcza konstrukcje wozka ze stali weglowej lakierowane proszkowo.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiajacy dopusci konstrukcje i elementy wodzka bez pokrycia zywica epoksydowa i nie
polimeryzowane? Proponowana przez nas powloka lakiernicza jest odporna na $rodki dezynfekcji
stosowane w placowkach szpitalnych. W zwigzku z powyzszym nie ma konieczno$ci stosowania
dodatkowych zabezpieczen.

OdpowiedZ nr 10:

Zamawiajacy dopuszcza wskazane rozwiazanie, zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr 9 oraz na pytanie

nr 2.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiajacy dopusci wozek posiadajacy konstrukcje pantografowa? Proponowane przez nas
rozwigzanie jest rownie funkcjonalne, co konstrukcja kolumnowa wozka i nie ma negatywnego wpltywu
na komfort przewozonego pacjenta.

Odpowiedz nr 11:

Zamawiajacy dopuszcza wozek posiadajacy konstrukcje pantografowa.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania woézek posiadajacy barierki zostali nierdzewnej,
bez pokrycia zywica epoksydowa? Proponowane rozwigzanie jest rownie trwale oraz latwe
w utrzymaniu czystosci.

Odpowiedz nr 12:

Zamawiajacy dopuszcza wozek posiadajacy barierki boczne ze stali nierdzewnej, bez pokrycia zywicg
epoksydowa.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiajacy dopusci regulacj¢ Trendelenburga i anty-Trendelenburga przy pomocy sprezyny
gazowej? Proponowane rozwigzanie jest rownie funkcjonalne, jak rowniez minimalizuje wkiad wysitku
fizycznego przez personel medyczny.

Odpowiedz nr 13:

Zamawiajacy dopuszcza regulacje pozycji  Trendelenburga i anty-Trendelenburga przy pomocy

sprezyny gazowej, przy zachowaniu pozostatych parametrow.
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Pytanie nr 14:

Czy Zamawiajacy dopusci centralny system blokowania czterech kot jezdnych wodzka oraz blokade
kierunku jazdy przy uzyciu dzwigni noznej — obejmy stalowej na cata szeroko$¢ podstawy,
umieszczonej nad kotami od strony ndg pacjenta? Proponowany sposdb blokady kot pozwala
na bezpieczne zablokowanie oraz odblokowanie kot dzieki czemu znacznie obnizy ryzyko
wystepowania incydentdow medycznych.

Odpowiedz nr 14:
Zamawiajacy dopuszcza wskazane rozwigzanie.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wozek z regulacja wysokosci w zakresie 570-910 mm?
Proponowane rozwigzanie jest wystarczajace aby zagwarantowac bezpieczng pozycje robocza dla
personelu.

Odpowiedz nr 15:
Zamawiajacy dopuszcza wskazane rozwiagzanie.

Pytanie nr 16:
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wozek do przewozenia chorych z kotami o $rednicy 125
mm?

Odpowiedz nr 16:

Zamawiajacy dopuszcza.

W przypadku zaoferowania rozwiazan dopuszczonych niniejszymi odpowiedziami Wykonawca
zobowigzany jest w zalaczniku 3 Wymagane parametry przedmiotu zamoéwienia w kolumnie
»Wpisa¢ TAK/NIE” wpisaé tak i podaé jakie parametry posiada oferowany przez niego sprzet,
tak aby Zamawiajgcy mogl zweryfikowaé¢ co Wykonawca oferuje.

W tej sytuacji Wykonawca wprowadza réwniez dodatkowg informacje, ze niniejszy parametr
zostal dopuszezony zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr .... udzielong przez Zamawiajacego

w dniu .....
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Majac na uwadze udzielone wyjasnienia i dokonane zmiany, o ktérych mowa powyzej

Zamawiajacy informuje, iz niniejszym zmienia okreSlony w__Zapytaniu ofertowym

oraz Ogloszeniu 0 zamowieniu pn. Dostawa wyposazenia medycznego dla PW JUMO Sp. z o.0.

w ramach projektu nr WND-RPSL.08.03.02-24-00B6/23 pn. ,Na zdrowie Urologia!”

wspotfinansowanego ze $rodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego 2014-2020, 0§ priorytetowa VIII Regionalne kadry
gospodarki opartej na wiedzy, Dzialanie 8.3. Poprawa dostgpu do profilaktyki, diagnostyki
i rehabilitacji leczniczej utatwiajacej pozostanie w zatrudnieniu i powrét do pracy dla poddziatania:
8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie wiasciwej opieki zdrowotnej

— konkurs Baza konkurencyjnosci — Ogtoszenie nr 2023-10592-178721, termin sktadania i termin

otwarcia ofert w niniejszym postepowaniu zgodnie z ponizszym:
Termin skladania ofert — 09.11.2023 r. godz. 12:00
Termin otwarcia ofert — 09.11.2023 r. godz. 12:15

prof. Igal M
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